Sample 12-501 ITEM l.D 

Information from Data File: 

File :D:\RMP\12-501 ITEM l.D 

Operator : RMP 

Acquired : 27 Mar 2012 12:13 using AcqMethod LOWBOIL.M 

Sample Name: Proficiency Test 

Misc Info : 12-501 ITEM 1 

Vial Number: 3 

Instrument : HP5975 


Search Libraries: 


C:\Database\LIBA.L 
C:\Database\LIBT.L 
C:\Database\NIST08.L 


Minimum Quality: 
Minimum Quality: 


Unknown Spectrum: Apex 

Integration Params: rteint.p 
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